
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 июня 2016 года № РЗН 2016/4186
На медицинское изделие
Хирургические микроскопы общего назначения по ТУ 9442-061-09715522-2014
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЕАВООХРАНЕНШ
(ЮСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 02 июня 2016 года № РЗН 2016/4186

Лист 1

На медицинское изделие
Хирургические микроскопы общего назначения по ТУ 94424№1419715522“20̂  ̂
Варианты исполнения:
ЕХирургическиймикроскопобщегоНазначенияПримаОвсоставе:
1.1. Голова Прима О. .
1.2. Тубус бинокулярный 90 или тубус бинокулярный 45 или тубус бинокулярный 210.
1.3. Окуляр 1 Ох- 2 шт. или окуляр 12.5х- 2 шт.
1.4. Объектив200 или Объектив 250 или Объектив 300 или Объектив 400.
1.5. Адаптер универсальный.
1.6. Наклонный узел.
1.7. Гибкая рука.
1.8. Блок питания светодиодной лампы.
1.9. Лампа светодиодная.
1.10. Светоделитель. .
1.11. Мобильная стойка на колесах.
1.12. Предохранитель 5 X 20, 1А/250В.
1.13. Кабель сетевой.
1.14. Чехол захвитный.
1.15. Протектор на объектив.
1.16. Колпаки для ручек управления-6 шт.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂^
1.17. Колпаки для рукоятки - 6 шт.
1.18. Эксплуатационная документация:
1.18.1. Руководство по эксплуатации.
1.18.2. Гарантийный талон.
2. Хирургический микроскоп общего назначения Прима Д в составе:
2.1. Г олова Прима Д.
2.2. Тубус бинокулярный 90 или тубус бинокулярный 45 или тубус бинокулярный 210.
2.3. Окуляр 10х - 2 шт. шш окуляр 12.5х - 2 шт.
2.4. Объектив 200 или Объектив 250 или Объектив 300 или Объектив 400.
2.5. Адаптер универсальный.
2.6. Наклонный узел.
2.7. Гибкая рука.
2.8. Блок питания светодиодной лам|
2.9. Лампа светодиодная.
2.10. Светоделитель.
2.11. Мобильная стойка на колесах! с’
Руководитель Федеральной служ%>1
но надзору в сфере здравоохравент / J:jf _ М. А. Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ЮСЗДРАВНАДЗОР) ; : V :

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 02 июня 2016 года № РЗН 2016/4186

Лист 2

0 1

2.12. Предохранитель 5 X 20,1 А/250В.
2.13. Кабель сетевой.
2.14. Чехол защитный.
2.15. Протектор на объектив.
2.16. Колпаки для ручек управления - 6 шт.
2.17. Колпаки для рукоятки - 6 шт.
2.18. Эксплуатационная документация:
2.18.1. Руководство по эксплуатации.
2.18.2. Гарантийпыйталон.
3. Хирургический микроскоп общего назначения Прима Л в составе:
3.1. Голова Прима Л. - ;
3.2. Тубус бинокулярный 90 или тубус бйнокулярньгй 45 или тубус бинщуляршлй 210.
3.3. Окуляр 1 Ох- 2 шт. или окуляр 12.5х - 2 шт. :
3.4. Объектив 200 или Объектив 250 или Объектив 300 или Объектив 400.
3.5. Адаптер универсальный.
3.6. Наклонный узел.
3.7. Гибкая рука.
3.8. Блок питания светодиодной лампы. /
3.9. Лампа светодиодная.
3.10. Светоделитель.
3.11. Мобильная стойка на колесах.
3.12. Предохранитель 5 x20,  ̂ ^
3.13. Кабель сетевой. -
3.14. Чехол защитный.
3.15. Протектор на объектив.
3.16. Колпаю! для ручек управления • 6 шт.
3.17. Колпаки для рукоятки - 6 шт.
3.18. Эксплуатационная документация:
3.18.1. Руководство по эксплуатации.
3.18.2. Гарантийный талон.
4 . Хирургический микроскоп общего назначения Прима Г в составе:
4.1. Голова Прима Г.
4.2. Тубус бинокулярный 90 или тубус б р ^ ^ й ь в & 4 5  или тубус бинокулярный 210.
4.3. Окуляр Юх - 2 шт. или окуляр 12.5^*:2-шт. , ,
4.4. Объектив 200 или Объектив 250/№'6бзгёктйв--3^ Об^ек1?йв 400:
4.5. Адаптер универсальный. |  д?
Руководитель Федеральной службм 
по надзору в сфере здравоохранев^ . ч ,j
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(РОСаДРАВНАДЗОР)
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от 02 июня 2016 года № РЗН 2016/4186

Лист 3

4.6. Наклонный узел.
4.7. Гибкая рука
4.8.
4.9. Лампа светодиодная. ^
4.10. Светоделитель.
4.11. Мобильная стойка на колесах.
4.12. Предохранитель 5 х 20,1 А/250В.
4.13. Кабель сетевой. "
4.14. Чехол защитный.
4.15. Протектор на объектив.
4.16. Колпаки для ручек управления- 6 IHT.  ̂ >
4.17. Колпаки для рукоятки - 6 шт. ;
4.18. Эксплуатационная документация:
4.18.1. Руководство по эксплуатации.
4.18.2. Гарантийньш талон.
5. Хирургический микроскоп общего назначения Прима К в составе:
5.1. Г олова Прима К.
5.2. Тубус бинокулярный 90 или тубус бинокулярный 45 или тубус бинокулярный 210.
5.3. Окуляр 1 Ох - 2 шт. шш окуляр 12.55< - 2 Еит.
5.4.
5.5. Адаптер универсальньШ.
5.6. Наклонный узел.
5.7. Гибкая рука.
5.8. Блок питания светодиодной лампы.
5.9. Лампа светодиодная.
5.10. Светоделитель.
5.11. Мобильная стойка на колесах.
5.12. Предохранитель 5 х 20,1 А/250В.
5.13. Кабель сетевой.
5.14. Чехол защитный.
5.15. Протектор на объектив.
5.16. Колпаки для ручек управления - 6
5.17. Колпаки для рукоятки - 6 шт.
5.18. Эксплуатационная документац^'. , ; V,
5.18.1. Руководство по эксплуатащЩ. ; ••• ’
5.18.2. Гарантийный талон. ' " :
Руководитель Федеральной службы Г 
но надзору в сфере здравоохранения - М.А. Мурашко 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)
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Лист 4

6. Хирургический микроскоп общего назначения Прима Н в составе:
6.1. Голова Прима Н.
6.2. Тубус бинокулярный 90 или тубус бинокулярный 45 или тубус бинсжуяярный 210.
6.3. Окуляр !()х - 2 шт. или окуляр 12.5х - 2 inr.
6.4. Объектив 200 или Объектив 250 или Объектив 300 или Объектив 400.
6.5. Адаптер универсальный.
6.6. Наклонный узел.
6.7. Гибкая рука.
6.8. Блок питания светодиодной лампы.
6.9. Лампа светодиодная.
6.10. Светоделитель.
6.11. Мобильная стойка на колесах.
6.12. Предохранитель 5 х 20, 1 А/250В.
6.13. Кабель сетевой.
6.14. Чехол защитный. /  '
6.15. Протектор на объектив.
6.16. Колпаки для ручек управления - 6 шт.
6.17. Колпаки для рукоятки - 6 шт.
6.18. Эксплуатационная документация:
6.18.1. Руководство по эксплуатации.
6.182. Гарантийный талон.

Руководитель Федеральной 
но надзору в сфере здравоохравен^Д : М.А. Мурашко 
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